Testresultaten 3DQ.nl:

Masker Tusa & Adapter Ocean Reef & Filter Pro2000 — Uitademen over filter
Onderdeel Face Fit Testing

3D Printing Limburg / ASDESK BV

Datum: 11-04-2020
Testnr: 3DQNL-089
Door:

Testapparatuur:

Testpersoon: Dennis Kierkels

ing. Ton Scheres, CTO, 3D Printing Limburg BV

Rutger van Knippenberg, Print Operator, 3D Printing Limburg BV
Daan Janssen, Asdesk BV, Gecertificeerd Face Fit Tester

Getest Materiaal:

Naam

Leverancier
Producent
Productietechniek
Algemene Indruk*

Adapter

Ocean Reef Adapter
Pacific Diving Reeuwijk
Ocean Reef
spuitgiet
+++

Vorm lens

Communicatie

Opmerkingen
* “4 “js minimale score bij goedgekeurde set / “++++ “ is maximum score bij goedgekeurde set”

Resultaten Face Fit Test en Saturatietest:
Test waarmee gemeten wordt in welke mate zuurstof door het bloed wordt opgenomen. In de medische wereld
wordt een waarde van 95% of hoger (Sp0O2) gezien als een normale waarden voor een gezond persoon.

Sp02 waarde Hartslag
97 88
97 89
97 92
97 97
98 86
97 94
97 92
96 90
95 92
97 85
98 86
Conclusie:
Hoogste waarde 98
Laagste waarde 95
Gemiddelde waarde 97

SP02

Saturatietest behaald: Ja

Face Fit Test behaald:

Moment
0:00
0:05
0:10
0:15
0:15
0:17
0:19
0:21
0:23
0:25
0:27
0:29
0:30
0:45
1:00

Ja (ZIE BILAGE 1)

PortaCount Pro Face Fit Tester + Saturatiemeter

Masker

Tusa

Pacific Diving Reeuwijk
Ocean Reef

Dive

+++

Plat

Goed

Filter

Scott P3 Pro2000
AST Holland
Scott Safety

Pro

++++

Face Fit Onderdeel
- Start test
- Meetmoment 1
- Meetmoment 2
- Start Face Fit Test
33971 Fase 1: Normal Breathing
58577 Fase 2: Deep Breathing
8906 Fase 3: Head side-to-side
34310 Fase 4: Head up-and-down
3513 Fase 5: Talk out loud
17239 Fase 6: Bending over
165748 Fase 7: Normal Breathing
- Fase 8: Einde
- Meetmoment 3
- Meetmoment 4
- Meetmoment 5
Hartslag Face Fit
97 165748
85 3513
90 13045
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BULAGE 1:
Certificaat van 1 van de meerdere uitgevoerde Face Fit Test met deze combinatie

Certificaat Face-Fit-Test L[UDESK

EIT TELT BEPORT
1304202
IO HUKBER 1
LAST RANE FIERKELS cUSTOMI
FIRST HANE  DEMWIS cusTouz
COMIPARY CUSTOMI
LOCATION CUSTONA
TEST DATE 130402000 11:3 PORTACOURT BIN  BIE S0
DUE DATE 13042001 KBS COMPANIDN M
RESMRATOR  OCEAN REEF TLES OF
ADAFTER 4 MEMBRASY FROTOCOL  HESE JENH (UK OHLY)
[1000
MANUFACTURER  OCLAN RLEF PASS LEVEL 100

NODE.  TLEA
MASEBSTYLE QRADAPTER EX

R A APPRONAL
MARE BL'F ML EFFICIERC T 9%, Fabs

EELECIIE DURSTION faeci T FACTONR Fagg
ORI BREST HIKG L] =N ¥
DEDF BRES THIRG 4] ST ¥
HESD S0E To SO =0 e w
HIERD L AW DO L] kT L] ¥
TALE DUT LOUD 4] 313 [
BEMOPG OYER L] s ] ¥
HOPMAL BREST HING 4] BEET ¥
OVEHRALL FF 13045 ¥

FIT TEST OFERATOR OATE

O JANSEEN
MARME OATE
DERNES EIEREELS
Notas
Aecpiator Fit Tect Card

| 3 Paairey” OEMMIS KERKELS T Cang: 130020

* O 1 P Tiehl Ciarde 1 S04 ﬁ
" Bacolabor

L, M OCEAH REEF Cwerall FF: 13045
e Moded: Tusa FF P Lewel 10m
& O ADSPTER EX P v
WEILIG IN ELHE WEZEL oy
. . Eira: ML Opestator, D JAMSSER

Poicenl: HEE 25078 (UK DMLY
FE Tast Kathod: OHFT wming TS Fore Count
Aacksk BV

BAsde=k BV - Pastous 7052 - %350 AR Pmn'l15-m—ﬁl.m—m:—inmgm.nl—m.uﬂsk.nl
Bazosksdres - Karkstraat 47, 9321 O Farninze=n
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BIJLAGE 2: Foto-Impressie
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