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= Op dit document berust auteursrecht, die in eigendom zijn van 3D Printing Limburg BV =  

 
 

Testresultaten 3DQ.nl: 

Masker Subea type 1 & Adapter FDM & Filter HME 
Onderdeel Face Fit Testing 
3D Printing Limburg / ASDESK BV 
Datum:   16-04-2020 
Testnr:   3DQNL-089 
Door:   ing. Ton Scheres, CTO, 3D Printing Limburg BV  

Rutger van Knippenberg, Print Operator, 3D Printing Limburg BV 
Daan Janssen, Asdesk BV, Gecertificeerd Face Fit Tester 

Testapparatuur: PortaCount Pro Face Fit Tester + Saturatiemeter 
Testpersoon: Gerald Scheres 
 
Getest Materiaal: 

 Adapter Masker Filter 

Naam FDM Subea HME-filter 
Leverancier  Decathlon  
Producent Atlantis  Intersurgical 
Productietechniek spuitgiet   
Algemene Indruk* + +++ + 
Vorm lens  Plat  
Communicatie  Goed  
Opmerkingen    

*   “ + “ is minimale score bij goedgekeurde set /  “ ++++ “  is maximum score bij goedgekeurde set”  

  
Resultaten Face Fit Test en Saturatietest: 
Test waarmee gemeten wordt in welke mate zuurstof door het bloed wordt opgenomen. In de medische wereld 
wordt een waarde van 95% of hoger (SpO2) gezien als een normale waarden voor een gezond persoon.  

Sp02 waarde Hartslag Moment Face Fit Onderdeel 

97 68 0:00 - Start test 
96 67 0:05 - Meetmoment 1 
96 72 0:10 - Meetmoment 2 
97 75 0:15 - Start Face Fit Test 
97 68 0:15 4 Fase 1: Normal Breathing  
97 64 0:17 4 Fase 2: Deep Breathing      
97 66 0:19 4 Fase 3: Head side-to-side   
96 75 0:21 4 Fase 4: Head up-and-down 
97 77 0:23 4 Fase 5: Talk out loud            
97 64 0:25 4 Fase 6: Bending over            
97 71 0:27 4 Fase 7: Normal Breathing    
97 71 0:29 - Fase 8: Einde 
98 68 0:30 - Meetmoment 3 
96 65 0:45 - Meetmoment 4 
97 67 1:00 - Meetmoment 5 

 
Conclusie: 

 SP02 Hartslag Face Fit factor 

Hoogste waarde 98 77 4 
Laagste waarde 96 64 4 
Gemiddelde waarde 97 69 4 

 
Saturatietest behaald:  Ja 
Face Fit Test behaald:  Nee   (ZIE BIJLAGE 1) 
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BIJLAGE 1:   
Certificaat van 1 van de meerdere uitgevoerde Face Fit Test met deze combinatie 
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BIJLAGE 2:  Foto-Impressie 
 

 

 


